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Zprava k MPZ detekce SARS-CoV-2 v odpadnich vodach

Nazev zadavatele: SZU
Kontaktni osoba: Ing. Ladislava Maté&ji -
Adresa: Srobarova 49/48, 100 00 Praha 10

Zadavatel:

1ICO: - ~tel/fax.: 267 082 456
NaSe &islo. jednaci: -
Vage islo. jednaci: 12317034
Expertizni ¢islo: -
Datum vydéni: 9. 8. 2021

Zprava obsahuje vysledky mezilaboratorniho porovndvéni mnoZstvi virovych &astic SARS-CoV-2
v umele spikovanych vzorcich odpadni vody ze dne 19. 7. 2021. Vzorky byly uméle kontaminovéna dne
19.7.2021 a tyz den byly dodény do za¢astnénych laboratoii k analyzam.

Popis vzorkt dodanych k analyzim:

MP1  BrA, uméla kontaminace 20 ul Br (britskd mutace) do 500 ml odpadni vody
MP2  BrB, um¢ld kontaminace 2 pl Br (britskd mutace) do 500 ml odpadni vody
MP3  BrC, uméld kontaminace 0,2 pl Br (britskd mutace) do 500 ml odpadni vody
MP4  SmA, uméla kontaminace 20 pl smési mutaci do 500 ml odpadni vody

MP5  SmB, uméla kontaminace 2 ul smési mutaci do 500 ml odpadni vody

MP6  SmC, uméla kontaminace 0,2 ul smési mutaci do 500 ml odpadni vody
MP7  nétok do COV ze dne 16. 7. 2021

MP8  voda z vodovodu

Vysledky analyz poétu virovych &éstic v 500 ml:

Vysledek (potet virovych &sstic v 500 ml) o z-skore
Median
VSCHT VSCHT 5 : V3CHT VSCHT
Zkouska 2 naméfenych. fo] ;
VUvel SOP SOP 5/ SOP 5/ Wois vUvel soP SOP 5/ SOP 5/
108/A protokol 8.1 | protokol 8.2 108/A | protokol 8.1 | protokol 8.2
MP1 2,92E+06 3,30E+06 2,77E+06 2,92E+06 2,75E+05 000 1,40 0,54
MP2 2,25E+05|  3,31E+05 3,076+05 3,076+05 5,55E+04] 1,48 042 0,00
MP3 4,73E+04|  1,07E+04 8,94E+03 1,07E+04 2,16E404f 1,69 0,00 0,08
MP4 1,29E+06 1,38E+06 1,29E+06 1,29E+06 5,17E+04) _{_m. 1,69 0,08
MP5 1,71E+05 7,63E+04 4,13E+04 7,63E+04 6,71E+04f 4, 4 0,00 0,52
MP6 1,08E+04 8,25E+03 3,35E+03 8,25E+03 3,79E+03 _5&,_@ 0,00 1,29
MP7 9,21E+02 0,00E+00 9,35E+02 9,21E+02 5,36E+02 0,00 L2 0,03
MP8 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00 0,00 0,00
87‘4’7']:
» "'I 30
Vyfizuje : Ing. Ladislava Matéjl D Oy %yjd 1 (celkem 2)
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Zprava k MPZ detekce SARS-CoV-2 v odpadnich vodach

Vysledky analyz po¢tu virovych ¢astic v 1 ml:

Vysledek (pocet virovych Easticv 1 ml) : z-skére
Medién
e VSCHT VSCHT > e VSCHT VSCHT
Zkouska ; namérenych (c] 2
vUVel SoP SOP 5/ SOP 5/ Fodrat VUVel SOP SOP 5/ SOP 5/
108/A protokol 8.1 | protokol 8.2 _ 108/A protokql 8.1 |protokol 8.2
MP1 5,84E+03]  6,61E+03 5,54E+03 5,84E+03 5,50E+02f 0,00 1,40 054
MP2 4,49E+02 6,61E+02 6,15E+02 6,15E+02 1,12E+02| 0,00
MP3 9,46E+01 2,10E+01 1,80E+01 2,10E+01 4,34E+01| 0,07
MP4 2,57E+03 2,76E+03 2,57E+03 2,57E+03 1,06E+02] 0,00
MP5 3,41E+02 1,53E+02 8,30E+01 1,53E+02 1,33E+02| 052
MP6 2,17E+01 1,70E+01 7,00E+00 1,70E+01 7,51E+00] 1,33
MP7 1,84E+00]  O,00E+00]  2,00E+00 1,84E+00 1,11E+00) 0,14
MP8 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00
[x; = x|
Vypodet z-skére podle rovnice ~ o, kde

Xi je naméfena hodnota
x* je median namétenych hodnot
o je smerodatna odchylka naméfenych hodnot

Hodnoceni:

|| <2 vyhoujief
2 < |z| <3 sporny

V8echny vysledky analyz dosahuji vyhovujiciho z-skére.

Vypracovala: Ing. Ladislava Matg&ji, Ing. Marta Kofinkova

Konec zpravy.

Vyfizuje : Ing. Ladislava Matgju

tel: +420 267 082 456: ¢-mail: ladislava.mateju(@szu.cz
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